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В работе рассматриваются и анализируются пути обеспечения качества измерений в Кыргызской 
Республике, как одного из факторов повышения эффективности производства. Исследованы возможности 
обеспечения достоверности измерений с помощью прослеживаемости эталонов и средств измерений в 
Кыргызской Республике.

Эффективность производства выступает Республики. Она же — его важнейший стимул,
как индикатор развития экономики Кыргызской Стремясь повысить эффективность производства
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необходимо повышать качество производимой 
продукции, экономно расходовать свои силы, до
стигая расширения выпуска продукции при ми
нимальных затратах средств.

В современном обществе метрология как 
наука и область практической деятельности иг
рают большую роль. Это связано с тем, что прак
тически нет ни одной сферы человеческой дея
тельности, где бы не использовались результаты 
измерений- В нашей стране ежедневно исполня
ется свыше 5 тысяч различных измерений. На ос
нове измерений получают информацию о состоя
нии производственных, экономических и соци
альных процессов. Измерительная информация 
служит основой для принятия решений о качестве 
продукции при внедрении систем качества, в 
научных экспериментах и т.д. Только достовер
ность и соответствующая точность результатов 
измерений обеспечивает правильность принима
емых решений на всех уровнях управления.

Приведем ряд примеров, характеризую
щих экономическую сущность качества измере
ний. Так, например, согласно исследованиям экс
пертов Всемирного банка только из-за низкого 
уровня метрологического состояния технические 
потери электроэнергии составляют более 6%. Для 
участия в соревнованиях по конному спорту в 
Китае, для получения ветеринарного сертификата 
для лошади, пришлось все необходимые анализы 
проводить в Казахстане, так как измерения, про
водимые в Кыргызстане, не признаются. Состоя
ние эталонной базы в республике требует серьез
ных капитальных вложений, так как «возраст» 
40% исходных эталонов -  свыше 20 лет.

Соотношение работ в законодательной и 
промышленной метрологии распределяется таким 
образом, что для целей защиты прав потребите
лей государство требует проведение поверки 
средств измерений, оно же устанавливает жесткие

правила ее проведения (конкретные средства и 
методики поверки в соответствии с государствен
ными поверочными схемами). Что же касается 
обеспечения качества, государство не регулирует, 
не устанавливает чем и как проводить измерения, 
главное, чтобы был достигнут конечный резуль
тат -  качество, в чем в первую очередь заинтере
сованы производители, стремящиеся к повыше
нию своей конкурентоспособности, и в этих целях 
проводится калибровка средств измерений.

Международное Бюро Мер и Весов 
(МБМВ) разработало Соглашение о взаимном 
признании национальных эталонов (известное как 
CIPM MRA) в рамках которого каждый участник 
Соглашения обязуется признавать национальные 
эталоны, сертификаты измерений и калибровок 
всех других участников. CIPM MRA гарантирует, 
что на национальном и международном уровне 
все расхождения между национальными эталона
ми наивысшей точности известны и зарегистри
рованы в базе данных МБМВ, к которой открыт 
свободный доступ на сайте www.bipm.org.

В целях упрощения международного при
знания испытаний и измерений, выполняемых ак
кредитованными лабораториями, члены ILAC, 
подписавшие MRA (соглашение о признании), 
обязуются признавать эквивалентность протоко
лов испытаний и измерений, выдаваемых лабора
ториями, аккредитованными всеми другими чле
нами ILAC, подписавшими MRA. Прослеживае- 
мость результатов измерений -  это фундамен
тальный вопрос в развитии гармонизированной 
политики членов ILAC.

Прослеживаемость -  это свойство ре
зультата измерения, в соответствии с которым ре
зультат может быть соотнесен с основой для 
сравнения через документированную непрерыв
ную цепь калибровок, каждая из которых вносит 
вклад в неопределенность измерений [1].

Рис. 1 Пример прослеживаемости для средства измерений «пипетки»

На рис.1 показано, что измерение массы 
(дозирование) пипетками, связано с единицей 
массы, реализуемой международным эталоном 
массы, хранящимся в МБМВ посредством непре

рывных метрологических калибровок: пипетки - 
рабочие эталоны (в поверочной лаборатории) -  
исходные эталоны (гири класса Е2 в лаборатории
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